
TestsTests

Recoja la orina en una taza o recipiente
limpio y seco.

Re�re el Casetes de prueba de la
bolsa sellada

Coloque el gotero la muestra ver�cal,añadir 
3 gotas de orina al pocillo de muestras del 
casete de prueba, y luego iniciar el 
temporizador. Evitar que queden atrapadas 
burbujas de aire en el pocillo de muestra.
Consulte la imagen siguiente.

Leer el resultado a los 5 minutos. Si no 
aparece ninguna línea de color, espere 
1 minuto más.No interpretar el 
resultado después de 10 minutos.
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Contenido / Conteúdo:
• 5 Casetes de prueba / Cassetes de Teste
• 5 Goteros / Conta Gotas
• 1 Instructivo / Instruções de Uso

CMYK Pantone 2587C

Para Autodiagnóstico/ Para Autoteste
REF: FLH-S102H

Casete de Prueba de
Ovulación LH (Orina)

Casete de Prueba de
Ovulación LH (Orina)
Cassete de Teste Rápido
de Ovulação de LH (Urina)

C
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O
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300g白卡+水性上光120/65/45mm
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